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SKandinavisk U tprøvning af 
laboratorieudstyr for 

Primærsektoren
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Analysekvalitet i ´almen praksis’?
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Hvorfor SKUP?

• Informationer om instrumenter/test

• Større og bedre afprøvninger

• Attraktivt for producenter/forhandlere
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Praktiserende læger

• er ikke specielt interesserede i instrumenter

• er overbebyrdet med information

• er interesserede i kort og klar information
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Hvilke informationer er vigtige?

• Er kvaliteten god nok?
• Er instrumentet robust?
• Hvor lang tid tager det at analysere 

prøverne?
• Hvad koster det?
• Hvad er refusionen?
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Formål med SKUP

• At forbedre kvaliteten af 
patientnært udstyr 

• uafhængige afprøvninger
– Brugervenlighed
– Analysekvalitet
– Spild
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• neutral og uafhængig information om 
analyse kvalitet og brugervenlighed

• afprøvninger af høj kvalitet

• afprøvninger udført af brugerne i 
lægehusene – (og ved optimale betingelser i 
hospitalslaboratorium)

• informerer (primærsektor, producenter,                   
forhandlere)

SKUP
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SKUP
Skandinavisk 
Styregruppe

Sekretariat
NOKLUS 

Equalis, Sverige Odense, DanmarkNOKLUS, Norge
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SKUP i Danmark, 2002-08

SKUP, Afd BFG
Odense, Danmark

SygesikringenPLO

Fagligt Udvalg

Laboratorieudvalget 
vedrørende almen 

praksis
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Økonomi

Hvert land betaler for deres del. Denne 
del betales af ’Health Authorities’.

Afprøvninger financieres af rekvirenterne.

SKUP fik initialt støtte fra the Nordic 
Association for Clinical Chemistry
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Anmodninger om afprøvninger

producenter / forhandlere 
producenter / forhandlere

brugere                    producenter /  forhandlere
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Protokol

• Protokoller er standardiserede

• Lokal SKUP skriver protokol, rekvirent accepterer. 

• Protokollen cirkuleres til SKUP og godkendes.

• Kontrakt underskrives
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Afprøvningen

• udføres af bioanalytikere og af personalet i 
lægehusene / patienterne selv

• I løbet af afprøvningen er data konfidentielle

• SKUP kan give data til rekvirent i løbet af en 
afprøvning f.eks. når resultaterne er meget
dårlige og SKUP foreslår at stoppe
afprøvningen.
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Rapporten

• En præliminær rapport skrives af
udførende SKUP afdeling

• Sprog i DK: Engelsk/dansk

• SKUP i alle 3 lande diskuterer rapporten

• Den endelige rapport er accepteret af
styregruppen
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Rapporten II
• Rekvirenten kan kommentere rapporten. 

Kommentarerne diskuteres i SKUP

• Nogle kommentarer medfører ændringer i 
rapporten -> ny rapport til rekvirent

• flere kommentarer.... vedlægges rapporten
sammen med et evt. svar fra SKUP.
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Offentliggørelse
• For udstyr solgt i de Skandinaviske lande vil 

rapporten nu være offentlig

• Resultater publiseres af rekvirent og SKUP

• rapport på www.skup.dk og www.skup.nu

• videnskablige tidsskrifter / abstracts i Klinisk
Biokemi i Norden.
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Offentliggørelse II

• kun hvis instrumentet findes på markedet

• eller hvis rekvirenten ønsker det



19

De danske Kvalitetskrav

Norske

Svenske

Internationale 

SKUP 
KVALITETSMÅL



20

Hvorfor er SKUP unik?
• Bruger-definerede krav til analysekvalitet og 

brugervenlighed

• Neutral og uafhængig information

• Afprøvning blandt slutbrugere

• Focus på brugervenlighed

• Dobbeltbestemmelser
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Siden sidst

• Organisatoriske overvejelser i Danmark
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SKUP i Danmark

SKUP i Danmark

SygesikringenPLO

Fagligt Udvalg

Laboratorieudvalget 
vedrørende almen praksis

DDKM 
Den Danske Kvalitetsmodel

KIF 
Kvalitets og Informatik Fond

Danske Regioner

IKAS
Institut for Kvalitet og 

Akkreditering i 
Sundhedsvæsnet

DSAM
Dansk Selskab for Almen 

Medicin

DAK-e
Dansk Almenmedicinsk 

Kvalitets-enhed

Afd BFG, Odense

CIRME Centro Interdipartimentale per la Riferibilità Metrologica in Medicina di Laboratorio, Universitet i Milano

DADIF
Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening

brancheorganisationen
Medicoindustrien
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SKUP artikel på vej

Sekundær offentliggørelse i Ugeskriftet
og i Norsk Ugeskrift ?

“Laboratorieutrustning för primärvården
bör utprövas av oberoende organ“

Svenske ’Läkartidningen’
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DK - Afprøvninger siden sidst
QuikRead Strep A test, Orion
SKUP/2007/62* 
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i-CHROMA CRP, MEDIC
SKUP/2008/61

15µl capillary blood in tube the 15µl to the buffer solution                         turn the buffer+capillary 5 times



26

DK - Afprøvninger siden sidst

CRP-test (hospitalsafprøvning)

Allergentest I – SKUP/2008/67 forbedres

Allergentest II – SKUP/200?/68
> 100 ptt. inkluderet
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Sverige

SKUP/2008/65 Afinion HbA1c

Afinion AS 100 Analyzer, Medinor AB/Axis-Shield PoC
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Norge

3 Glukose-egen-måling afprøvninger 
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Mål
At alle instrumenter og 
teststrimler anvendt udenfor 
hospitalerne evalueres af SKUP. 
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Afprøvninger 1999 til 2008

11Urin test strip

1Urin-albumin

1SR

33Urin-hCG

8

4

1

4

*

1Strep A

3Hæmatologi celleteller

9

35HbA1c

312PT (INR) 

2Hb

21Glucose

+ 1 afpr.4CRP

1   + 1 afpr.2Allergentest

konfidentiellen
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SKUP’s Hjemmeside: www.SKUP.dk

Klamydia

Blod i 
Fæces

Allergener
Bt-app

www.SKUP.nu

er ved at blive opdateret

Puls-
oxymetri
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SKUP i DK, S og N
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Tak for jeres opmærksomhed!


